










Desconecte siempre la unidad antes de darle mantenimiento.•	
Tenga cuidado al tocar el agua si eligió la humidificación tibia. El agua que queda dentro  •	
de la unidad después de usarla puede estar muy caliente.
No sumerja la unidad en agua ni permita que entre agua en ningún lugar de la unidad,  •	
con excepción del depósito designado para el agua.

interior del cuerpo de la unidad
Saque el exceso de agua de la unidad. Asegúrese que el agua no penetre en el orificio  
por donde sale el vapor.
Lave la unidad con agua fresca con un cepillo para limpieza y un paño suave.

superficie exterior de la unidad
De ser necesario, limpie la superficie de la unidad con un paño suave, húmedo. No use ningún 
tipo de limpiador químico debido a que puede corroer la superficie.

depÓsito de agua
Si quedan manchas de agua en el depósito, limpie el interior con un paño suave. No use  
jabón ni detergentes. Se han añadido partículas de plata al depósito de agua para evitar  
el crecimiento de moho, roya y bacterias.

filtro de aire
Limpie suavemente los residuos del filtro con un paño suave.

disco ultrasÓnico
Retire la boca de rociado (Fig. 1) y use el cepillo para limpieza incluido para eliminar periódi-
camente las incrustaciones y materiales depositados en esta área (Fig. 2). Puede usar vinagre 
blanco para prevenir estas incrustaciones.

Fig. 1 Fig. 2

Antes de guardar la unidad seque completamente la superficie interior y el exterior.•	
NO deje agua dentro de la unidad.•	
Guárdela en un lugar fresco y seco.•	

PROBLEMA soluciÓn

La unidad no produce vapor de 
agua ni humedad.

Enchufe: Desconéctelo, vuelva a conectar e intente nuevamente.

Interrupción del suministro eléctrico: Cuando se restablezca el 
servicio, intente nuevamente.

Instalación de la cubeta: Verifique que la cubeta esté  
conectada correctamente.

Sale aire pero no se produce 
vapor.

Cantidad excesiva de agua: Saque algo de agua de la cubeta.

La humedad deseada es menor que la temperatura actual:  
Aumente el nivel deseado de humedad.

Residuos de detergente en la cubeta: Lave bien la cubeta  
e intente nuevamente.

Nivel de humedad bajo. La superficie del círculo ultrasónico de metal pudiera estar 
sucio: Límpielo con un paño suave seco.

El agua de la unidad está demasiado fría: Reemplace con agua 
fresca, pero que no esté fría.

Daño del círculo ultrasónico de metal. Comuníquese con el 
departamento de servicio al cliente al 1.866.603.5900.

No produce humedad tibia. La humedad tibia tarda de 10 a 15 minutos para producirse. 
El vapor pudiera no estar tibio al tacto.

La humedad despide mal olor. Mantenimiento deficiente o agua sucia: Limpie la unidad  
meticulosamente y llénela de agua fresca.

En los muebles cercanos a la 
unidad está apareciendo un 
polvo blanco.

El agua dura creará ciertos depósitos de polvo. El polvo en el 
aire también se asienta debido a la humedad de la habitación. 
Si le molesta este polvo, use agua destilada en lugar de agua 
del grifo.
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Para el consumidor, Guardian Technologies LLC garantiza que este producto se encuentra  
libre de defectos de materiales o mano de obra a partir de la fecha de compra original. 
Guarde el recibo de compra original para validar el inicio del período de garantía.

Si durante el período de garantía se encuentra que el producto es defectuoso, repararemos o 
reemplazaremos las piezas defectuosas sin ningún costo. El aparato completo debe enviarse 
con porte pagado por anticipado a cualquier centro de servicio de garantía autorizado por 
Guardian Technologies LLC. Incluya la información completa sobre el problema, fecha de 
compra, una copia del recibo de compra original  y su nombre, dirección y número de  
teléfono. Si su domicilio no se encuentra cerca de una estación de garantía y requiere 
atención en los EE.UU. y Canadá, llame a la fábrica al 1.866.603.5900. Use sólo piezas de 
repuesto genuinas de Guardian Technologies.

La garantía no cubre los problemas ocasionados por desgaste inusual, daños que resulten por 
un accidente o el uso no razonable del producto. Esta garantía no cubre las reparaciones no 
autorizadas. Esta garantía le otorga derechos legales especificos y usted pudiera tener otros 
derechos adicionales (los cuales varían en cada estado en los EE.UU.).

Guardian Technologies LLC
7700 St Clair Avenue | Mentor, Ohio 44060
1.866.603.5900 | www.germguardian.com
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Productos adicionales 
disponibles de Germ Guardian®

esterilizadores 
tÉrmicos

Desinfectante de Aire 
para Habitaciones UV-C 

Modelo No. EV9102

sistemas para la 
limpieza del aire

desinfectantes uv-c

Desinfectante de Aire 
UV-C Conectable

Modelo No. GG1000

Minivara Desinfectante UV-C
Modelo No. LW9

Vara Desinfectante UV-C
Modelo No. LW18

Esterilizador para 
Cepillos de Dientes
Modelo No. TS3000

Desinfectante 
por calor seco

Modelo No. NS2000

Sistema Completo para 
la Limpieza del Aire 
Modelo No. AC6000

Sistema Completo 
para la Limpieza del 

Aire para Mesa
Modelo No. AC4000
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